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RESUMO
Objetivo: O objetivo neste estudo foi contabilizar a quantida-

de de resíduos, provenientes dos filmes radiográficos conven-
cionais, que deixou de ser produzido com a implantação do sis-
tema de imagem digital no Centro de Diagnóstico por Imagem 
da UniEVANGÉLICA (CDI). Material e Métodos: Foram conta-
bilizados 2554 exames intrabucais realizados durante o ano leti-
vo de 2017. Cada componente do filme radiográfico intrabucal 
(película de chumbo, papel preto e envelope plástico) foi pesado 
individualmente e comparados com o peso do plástico usado 
para isolar o sensor do tipo placa de fósforo durante a tomada 
radiográfica. Esses dados possibilitaram o cálculo da quantidade 
de resíduos gerados a partir desses exames. Resultados: Após 

teste de porcentagem simples observou-se uma redução de 97% 
em peso total de resíduos gerados com o uso da Radiologia Digi-
tal. Conclusão: A partir dos resultados percebe-se uma redução 
significativa na quantidade de resíduos gerados pela radiologia 
após a implantação do sistema de imagem digital no CDI. Atu-
almente o CDI oferece aos pacientes exames de maior qualidade 
se adequando ao ambiente de Sistema de Comunicação e Arqui-
vamento de Imagens (PACS) além de apresentar um impacto 
ambiental positivo com a redução de resíduos gerados.

Palavras-chaves: Resíduos de Serviços de Saúde; Filme radio-
gráfico; Diagnóstico por imagem; Meio ambiente; Indicadores de 
Desenvolvimento Sustentável.

INTRODUÇÃO
Na Odontologia, existem procedimentos que geram resídu-

os que podem ser nocivos à saúde de pacientes e profissionais 
submetidos a um contato direto ou indireto. Dentre os efluentes 
gerados, os mais importantes são os materiais perfurocortantes 
e com contaminação de saliva ou sangue; restos de amálgama; 
lâminas de chumbo provenientes das películas radiográficas e 
soluções processadoras de filme radiográfico; soluções desinfe-
tantes; medicamentos que não devem ser consumidos1.

A radiografia é uma importante ferramenta complementar 
utilizada para diagnósticos na área da saúde. Entretanto, além 
dos efluentes gerados oriundos do processamento (revelador, 
fixador e água de lavagem de filmes radiográficos) ocorre à 

produção de resíduos sólidos, os componentes do filme radio-
gráfico (filme, película de chumbo, papel preto e envelope plás-
tico). Estes resíduos representam problemas ambientais, pois 
contêm compostos orgânicos e inorgânicos, tóxicos ao meio am-
biente, quando descartados inadequadamente2-4.

Contudo, o problema não é a produção de resíduos, mas o 
destino final ligado à viabilidade de tratamento deles. Fenômeno 
agravado pela falta de recursos financeiros e tecnológicos para 
que haja o gerenciamento desses resíduos, situação retratada, 
principalmente, nos países em desenvolvimento5.

Em alguns casos, os resíduos radiológicos podem ser recicla-
dos (como exames radiográficos descartados, dos quais se pode 
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recuperar a prata e a base de poliéster), reutilizados (como as 
caixas de filmes extrabucais, as quais podem ser empregadas 
para armazenar radiografias), ou devem ser tratados antes de 
serem desprezados no meio ambiente6.

A radiografia digital representa um grande avanço tecnoló-
gico, permitindo recursos indisponíveis nas técnicas convencio-
nais, no entanto, as bases técnicas, assim como a fonte de energia 
continuam inalteradas7. O método de obtenção é feito substituin-
do o filme e o processamento convencional por receptores ou 
sensores e um computador8.

Dentre as vantagens da radiografia digital estão: a possibili-
dade de manipulação da imagem para que as informações nela 
contidas tornem-se mais facilmente detectáveis, a facilidade para 
mensurações e cálculos a respeito de dimensões e variações de 
densidade, a eliminação da necessidade de câmara escura e do 
processamento químico, a redução de até 80% da dose de ra-
diação utilizada para obtenção da imagem e, a celeridade dos 
processos de arquivamento, comparações, obtenção de cópias e 
transmissão à distância9,sendo estas as principais justificativas 
no desenvolvimento e lançamento comercial dos diversos siste-
mas de radiografia digital no mercado10.

Diante da preocupação com o meio ambiente, e das novas tec-
nologias utilizadas na Radiologia Odontológica, esse estudo tem 
como objetivo avaliar a quantidade de resíduos provenientes dos 
filmes radiográficos convencionais que deixou de ser produzido 
com a implantação do sistema de imagem digital no Centro de 
Diagnóstico por Imagem da UniEVANGÉLICA.

MATERIAL E MÉTODO
Essa pesquisa quantitativa, observacional de caráter transver-

sal, foi realizada no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do 
Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA).

Foi realizado um levantamento sobre a quantidade de radio-
grafias intrabucais realizadas durante o ano letivo de 2017. Fo-
ram contabilizados 2554 exames intrabucais realizados durante 
o referido período. O número amostral foi obtido por meio dos 
relatórios mensais de exames intrabucais realizados no CDI, con-
tabilizando a quantidade de exames realizados no atendimento à 
pacientes no Curso de Odontologia durante um período de nove 
meses. Esses dados possibilitaram o cálculo da quantidade de re-
síduos gerados a partir desses exames intrabucais convencionais, 
durante esse período.

A coleta dos dados ocorreu em local reservado, onde ape-
nas os envolvidos na pesquisa tiveram acesso às informações 
do relatório de atendimento do CDI, garantindo a privacidade e 
confidencialidade dos dados acessados. Após a coleta, os valores 
obtidos foram anexados em uma tabela do software Microsoft 
Office Excel® (Versão: 16.0, 2019).

Para pesagem de cada componente do filme radiográfico 
convencional intrabucal, foi utilizada uma balança semianalítica 
(GEHAKA BK660, São Paulo – SP) (Figura 1-5). Com a mesma 
balança foi realizada a pesagem da embalagem plástica descar-
tável utilizada como barreira de proteção envolvendo o sensor 
radiográfico (Figura 6).

O peso unitário de cada componente do filme radiográfico e 
do plástico utilizado como barreira de proteção para o sensor ra-
diográfico foi multiplicado pela quantidade total de radiografias 
intrabucais realizadas durante o ano letivo. Os valores dos pesos 

de cada componente do filme radiográfico foram somados tota-
lizando a quantidade final de resíduos gerados em gramas com 
o uso da radiologia convencional. O peso unitário do plástico 
utilizado como barreira de proteção para o sensor radiográfico 
multiplicado pela quantidade total de radiografias intrabucais 
realizadas durante o ano letivo totalizou a quantidade final de 
resíduos gerados em gramas com o uso da radiologia digital.

Os resultados foram tabulados e uma porcentagem simples 
aplicada comparando o peso total dos resíduos gerados com uso 
da radiologia convencional versus a radiologia digital.

RESULTADOS
Os resultados apresentaram a produção de 5.207,6g de re-

síduos gerados com a utilização de filmes radiográficos, com-
parada a 150,686g com a utilização de sensores radiográficos. 
Esses resultados podem ser observados de forma discriminada 
nas tabelas 1 e 2.

Após teste de porcentagem simples observou-se uma redução 
de 97,106% em peso de resíduos gerados com o uso da Radio-
logia Digital.

DISCUSSÃO
Com o advento da radiologia digital houve a substituição do 

filme e do processamento convencional por sensores radiográfi-
cos e computadores8.

O sistema digital dispensa apresenta vantagens em relação 
ao sistema convencional, com a eliminação de resíduos, devi-
do à dispensa do processamento químico e o uso de sensores 
radiográficos que eliminam o descarte do invólucro do filme 
convencional. Essa vantagem foi mensurada nesse estudo em 
que se comparou o peso dos resíduos gerados entre o sistema 
convencional e o sistema digital. Enquanto, para realizar 2554 
radiografias intrabucais no sistema convencional gerava-se 
5.207,606g de resíduos; pelo sistema digital a mesma quantidade 
de radiografias pôde ser realizada gerando 150,686g de resíduos 
de material reciclável.

Comparando a quantidade de resíduos gerados pelos siste-
mas convencional e digital durante o ano letivo de 2017, após tes-
te de porcentagem simples observou-se uma redução de 97,106% 
em peso de resíduos gerados com o uso do sistema digital.

Tabela 1 - Relação dos resíduos gerados com a Radiologia Convencional, peso 
individual e total durante um ano letivo

componentes Quantidade/ano peso unitário (g) peso total (g)

Filme 2554 0,347 886,238

Película de chumbo 2554 0,577 1473,658

Papel preto 2554 0,274 699,796

Envelope plástico 2554 0,841 2147,914

Tabela 2 - Relação dos resíduos gerados com a Radiologia Digital, peso individual 
e total durante um ano letivo

componente Quantidade/ano peso unitário (g) peso total (g)

Plástico
(Barreira de proteção) 2554 0,059 150,686
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Figura 5 - Pesagem do plástico utilizado 
como barreira de proteção para o sensor 
radiográfico

Figura 1 - Componentes do filme radiográfico: envelope plástico (A), Filme (B), 
papel preto (C) e película de chumbo (D).

Figura 2 - Pesagem do filme Figura 3 - Pesagem da película de 
chumbo

Figura 4 - Pesagem do papel preto Figura 5 - Pesagem do envelope plástico

Entretanto, mesmo com todas as vantagens desse sistema, em 
alguns serviços o sistema convencional ainda é utilizado. A não 
implementação unânime do sistema de radiologia digital está 
diretamente relacionada ao alto custo do mesmo. Todavia essa 
substituição está ocorrendo de forma gradual, pois as vantagens 
do sistema digital apresentam benefícios diretos e indiretos à 
saúde do ser humano, inviabilizando a manutenção do sistema 
convencional. De forma indireta ao ser humano, o meio ambien-
te é contaminado por soluções para processamento radiográfi-
co (revelador e fixador) que contém metais pesados nocivos ao 
meio ambiente, além da película de chumbo e o papel preto2, ele-
mentos estes que não podem ser descartados em lixo comum 11.

Em uma diretriz a respeito das recomendações sobre inter-
venções digitais para o fortalecimento do sistema de saúde, a 
Organização Mundial da Saúde recomendou o uso da moda-
lidade digital para melhorar a saúde das pessoas 12. Na Itália, 
uma estratégia para promover o crescimento digital está sendo 
desenvolvida e, recentemente, o governo italiano definiu um 
documento de política estratégica e econômica para um pla-
no de três anos (2019-2021) para Tecnologia da Informação na 
Administração Pública13, que também definiu as ações de inter-
venção dedicadas à saúde digital e as principais soluções para 
a evolução do sistema de informação da administração pública, 
visando melhorar serviços de saúde, limitando desperdícios e 
ineficiências, melhorando a relação custo-qualidade dos serviços 
de saúde e a redução das diferenças entre territórios14.

Portanto, a tecnologia digital possibilitou vários benefícios 
na área da saúde e para o meio ambiente. Além da redução de 
resíduos analisada nesse estudo, com a substituição do proces-
samento radiográfico convencional pelo processamento digital 
não são gerados efluentes radiográficos provenientes dos agen-
tes químicos do processamento convencional, evitando o lança-
mento desses resíduos no meio ambiente15.

No Brasil, a substituição da tecnologia convencional pela digi-
tal tem ocorrido de forma gradual, principalmente nos serviços 
de radiodiagnóstico; no entanto, por envolver custos elevados, 
nem todos os estabelecimentos têm os recursos para aquisição 
dos equipamentos necessários15.

CONCLUSÕES
A partir desse estudo certificamos a redução significativa na 

quantidade de resíduos provenientes dos filmes radiográficos 
convencionais, que deixou de ser produzido com a implementa-
ção do sistema de imagem digital no Centro de Diagnóstico por 
Imagem da UniEVANGÉLICA.

Com essa pesquisa buscamos a conscientização da importância 
de atualizar-se e utilizar novas tecnologias, a fim de proteger o 
meio ambiente contra a poluição proveniente dos resíduos radio-
gráficos. Atualmente o CDI oferece aos pacientes exames de maior 
qualidade se adequando ao ambiente de Sistema de Comunica-
ção e Arquivamento de Imagens (PACS) além de apresentar um 
impacto ambiental positivo com a redução de resíduos gerados.
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ABSTRACT
Objective: The goal of this study was to account for the 

amount of radiographic film residues that were no longer pro-
duced with the implementation of a digital imaging system at 
the UniEVANGÉLICA Diagnostic Imaging Center (CDI). Ma-
terials and Methods: 2554 intraoral examinations were carried 
out during the academic year of 2017. Each component of the 
intraoral radiographic film (lead film, black paper and plastic 
envelope) was weighed and compared to the weight of the plas-
tic used to isolate the sensor and to the phosphor plate during a 
radiographic intake. This data enable us to calculate the amount 
of waste generated from these tests. Results: After the simple 

percentage test, a 97% reduction in the total weight of waste gen-
erated with the use of Digital Radiology is observed. Conclusion: 
Based on the results, a significant reduction in the amount of 
waste generated by radiology can be seen after the implementa-
tion of the digital imaging system at CDI. Currently, CDI offers 
patients higher quality tests, appropriate to the environment of 
the Image Archiving and Communication System (PACS), in ad-
dition to offering a positive environmental impact with a reduc-
tion in the waste generated.

Keywords: Medical Waste; X-Ray Film; Diagnostic Imaging; 
Enviroment; Sustainable Development Indicators.
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